(UK IHCTPYKLIIT 3 BUKOPUCTAHHA

Mepen BUKOPUCTaHHAM BUPOBY YBaXKHO
NpoYMTaNTe L0 IHCTPYKLitO.

KOHLeHTpaT po3umHy KWUCIOTW B YnakoBLji
anA  remoflianisy [AnA  BUKOPUCTaHHA 3
nopoLuKom 6ikap6oHaTy HaTpito.

MOKA3AHHA:

[inAa  nikyBaHHA roCTPOi UM XPOHIYHOT
HUPKOBOI HEAOCTATHOCTI.

[nAa  oTpyvMaHHA popaTkoBol  iHdopmaLii
3BepTaiTeca 1o BUPOGHMKa.

BAXJIBA IHOOPMAULIA:
36epiraite Npy TemnepaTtypi He HUXKYe 4°C.
AniporeHHui BUpi6.

06'em PosBepieH| O6'em BaHHY Ans
yl'lal((O)BKVI HA nianisy (n)
n

35 157.5

3.8 171.0

4.7 211.5

IHCTPYKLIII:

Mpu3HaueHHA: BUKOPWCTaHHA B amapartax
AnA remopiianisy 1A Po3BeeHHA NOPOLLKY
6ikap6oHaTy HaTpito 1/45.

Mepes BUKOPUCTaHHAM MPOKOHCY LTYITECA
y BMPOGHMKa remopianisHoro anapara Ta
[OTPUMYITECA  1Or0  IHCTPYKUIA  WoAo
nig'eAHaHHA i Bifg'€qHaHHA.

3HiMiTb KOBNAYOK.

Mip'epHaiiTe TPYOKY YNakoBKM A0 KOHEKTOPa
ANA KUCNOTW Ha anaparti, AOTPVMYIOUNCh
HCTPYKUiA  BUPOOHWKa  remopianisHoro
anaparta.

3namaiite  KOHeKTOp  ymakoBku  (Tvn
«0EP-NOK»), BBEAEHUI BCepeanHY TPyOKu.
Po3BefieHHA 3a HaCTynHOI Mnporopui€to:
OVB. €TUKeTKy Ha Yynakosui, B - ue
KOHLeHTpaT GikapboHaty, a H20 - ue
[eioHi30BaHa Bofda 3riAHO 3 BigMOBIgHUMMN
BV/MOramu [0 AKOCTI.

MONEPEOXKEHHA:

[nA  BMKOPUCTaHHA 3a  MpK3HAYEHHAM
nikaps.

MepeKkoHaiiTeca, WO CKknaj npenaparty
BiAnoBifae npunmcam nikapsa.

[na BUKOPUCTaHHA kBanipikosaHUM
nepcoHanom

He BUKOPUCTOBYTE y BUMaAKy
MOLUKOAXKEHHA YNAKOBKN.

KoHueHTpoBaHuin PO3UnH HeobXigHO
po3BoauTu 6esnocepefHbo Mepef 1Oro
BUKOPUCTAHHAM.

Bynb-Aki o6'emn HEBUKOPUCTaHOTO
KOHLIEHTPOBAHOIO PO3UVHY CJlif 3HAWMT. Y
HLWOMY BMNAJKYy HEMOXMBO rapaHTyBaTh
BIACTMBOCTI  aHi  camoro BWpoOy, aHi
KiHLeBOro cknafly Cymiwi. Takum YmHOM,
3abe3neyeHHa OMTUMaNbHOrO  NiKyBaHHA
naLjieHTa HeMOX/nBe.

He BukopuctoByiTe nicnAa  3akiHYeHHA
TEPMiHY ~— NpWAAaTHOCTI,  BKa3aHOro  Ha
YNaKoBLi.

He 36epiraliTe nicns BigKprBaHHA.

BRUGSANVISNING

For produktet tages i brug, laeses hele denne
vejledning omhyggeligt.

Syreoplasningskoncentrat i pose til
haemodialyse skal anvendes sammen med
natriumbicarbonatpulveret.

INDIKATIONER:

Til behandling af akut eller kronisk nyresvigt.
For at fa yderligere oplysninger kontaktes
producenten.

VIGTIGT:
Opbevares ved en temperatur pa mindst 4 °C.
Pyrogentfrit produkt.

Posevolumen | Fortyn- | Dialysebadvolu-
(liter) ding (rITi]teer:)
35 1575
3.8 171.0
4.7 211.5

VEJLEDNING:

Skal anvendes i haemodialysemaskiner med
natriumbicarbonatpulver i fortyndingen 1/45.
Konsultér haemodialysemaskinens producent
for anvendelse og felg dennes anvisninger
vedrgrende tilslutning og afkobling.

Tag hzetten af.

Tilslut poseslangen til syretilslutningen pa
maskinen ved hjelp af anvisningerne fra
producenten af heemodialysemaskinen.

Bryd posetilslutningen (luerlasen), der sidder i
slangen.

Fortynd i felgende forhold: Se produktets
maerkat, B er bicarbonatkoncentratet og H20
er afioniseret vand, der er i overensstemmelse
med de lokale, gaeldende kvalitetskrav.

ADVARSLER:

Ma kun anvendes efter laegens ordinering.
Serg for, at sammenszetningen svarer til
leegens ordination.

Skal anvendes af kvalificeret personale.

Ma ikke anvendes, hvis pakningen er
beskadiget.

Den koncentrerede oplasning skal fortyndes
umiddelbart for anvendelse.

Ubrugt  koncentreret  oplgsning  skal
bortskaffes. Hvis ikke, kan hverken produktets
beskaffenhed eller ss mmensaetningen af den
endelige blanding garanteres, og derfor kan
den bedste behandling for patienten heller
ikke sikres.

Ma ikke anvendes efter udlgbsdatoen trykt pa
produktet.

Ma ikke opbevares efter anbrud.

NIPROBAG 300-A SERIES ( 4A\)
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(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

Read these instructions carefully before
using the product.

Acid solution concentrate in bag for
hemodialysis to be used with powder
sodium bicarbonate.

INDICATIONS:

For the treatment of acute or chronic
kidney failure.

For further information, contact the
manufacturer.

IMPORTANT:

Keep at a temperature not lower than
4°C.

Pyrogen-free product.

Bag volume | Dilution | Dialysate bath
(litres) volume (litres)
3.5 AN 157.5
3.8 AN 171.0
4.7 AN 211.5
INSTRUCTIONS:

To be used in hemodialysis machines for
powder sodium bicarbonate dilution
1/45.

Consult the hemodialysis machine
manufacturer before using and follow
their instructions for connecting and
disconnecting.

Remove the cap.

Connect the bag tube to the acid
connector on the machine following the
instructions of the hemodialysis machine
manufacturer.

Break the bag connector (“luer lock”),
inserted inside the tube.

Dilution on the following proportion: See
the label of the product, B is the bicarbo-
nate concentrate and H20 is deionized
water complying with local applicable
quality requirements.

WARNINGS:

To be used under the physician’s order.
Make sure the composition corresponds
with the physician’s prescription.

To be used by qualified personnel.

Do not use if package is damaged.

The concentrated solution must be
diluted immediately before its use.

Any quantity of not used concentrated
solution must be discarded. On the
contrary, neither the properties of the
product cannot be guaranteed nor the
final mixture composition; therefore, the
best treatment for the patient cannot be
assured.

Do not use after caducity date printed on
the product.

Do not store once open.

MODE D'EMPLOI

Lire  attentivement les présentes
instructions avant d'utiliser le produit.

Concentré de solution acide dans une
poche d'hémodialyse a utiliser avec du
bicarbonate de sodium en poudre.

INDICATIONS:

Destiné au traitement de l'insuffisance
rénale aigué ou chronique.

Contacter le fabricant pour tout
renseignement complémentaire.

IMPORTANT:

A conserver & une température supérieu-
rea4 °C.

Produit apyrogéne.

Volume de la| pjjution | Volume du bain
poche (en de dialyse (en
litres) litres)
35 1575
3.8 171.0
4.7 211.5
INSTRUCTIONS:

A utiliser avec un hémodialyseur, avec
du bicarbonate de sodium en poudre
dilué & 1/45.

Consulter le fabricant de I'némodialy-
seur avant utilisation et suivre ses
instructions concernant la connexion et
la déconnexion de la poche.

Retirer le bouchon.

Connecter le tuyau de la poche sur le
connecteur d'acide de la machine en
respectant les instructions du fabricant
de I'hémodialyseur.

Casser le connecteur de poche (« Luer
Lock ») inséré a l'intérieur du tuyau.
Dilution dans les proportions suivantes :
Consulter I'étiquette du produit, B est le
concentré de bicarbonate et H20 est de
|'eau déionisée conforme aux exigences
de sécurité locales en vigueur.

AVERTISSEMENTS:
A n'utiliser que sur prescription
médicale.

Vérifier que la composition du produit
correspond bien a la prescription du
médecin.

Ne doit étre utilisé que par du personnel
qualifié.

Ne pas utiliser si
endommagé.

La solution concentrée doit étre diluée
immédiatement avant utilisation.

Tout volume de solution concentrée non
utilisé doit étre jeté. A défaut, ni les
propriétés du produit ni la composition
du mélange final ne peuvent étre
garanties. Par conséquent, nous ne
pourrions pas vous garantir que le
patient recoit bien le meilleur traitement
possible.

Ne pas utiliser aprés la date de péremp-
tion figurant sur le produit.

Ce produit ne se conserve pas une fois
ouvert.

I'emballage est

(ES) INSTRUCCIONES DE USO

Leer detenidamente estas instrucciones
antes de usar el producto.

Solucién de concentrado &acido en bolsa
para hemodidlisis con bicarbonato
sodico en polvo.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de la insuficiencia
renal aguda o crénica.

Para mas informaciéon consultar al
fabricante.

IMPORTANTE:

Conservar a temperatura no inferior a
4°C.

Producto apirégeno de un solo uso.

Volumen de | pjjucién Volumen
la bolsa del bafio de
(litros) didlisis (litros)
35 1575
3.8 171.0
4.7 211.5

INSTRUCCIONES:

Para utilizarse en monitores de hemodia-
lisis para bicarbonato sédico en polvo en
dilucion 1/45.

Consultar con el fabricante del monitor
de hemodidlisis antes de su uso y seguir
sus instrucciones para la conexion y
desconexion.

Retirar el tapon.

Conectar el tubo de la bolsa al conector
para é&cido del monitor, segin las
instrucciones de uso del fabricante de
los monitores de hemodialisis.

Romper el conector de la bolsa (“luer
lock”), insertado en el interior del tubo.
Diluir en la proporcion: Ver etiqueta del
producto, siendo B concentrado de
bicarbonato y H20 agua desionizada de
calidad apropiada segun regulaciones
locales de aplicacion.

ADVERTENCIAS:

Emplear bajo prescripcién facultativa.
Comprobar que la  composicién
corresponde con la  prescripcion

facultativa.

Usar por personal cualificado.

Utilizar solo si el envase esta intacto.

La solucién concentrada debe diluirse
inmediatamente antes de su uso.

La cantidad de concentrado no utilizada
debe desecharse. En caso contrario, no
se pueden garantizar las propiedades
del producto ni la composicion final de la
mezcla, por lo tanto, no puede asegurar-
se un tratamiento éptimo del paciente.
No usar después de la fecha de
caducidad indicada en el producto.

No almacenar una vez abierto.

(IT) ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima
di utilizzare il prodotto.

Soluzione di concentrato acido in sacca
per emodialisi da utilizzare con bicarbo-
nato di sodio in polvere.

INDICAZIONI:

Per il trattamento dell'insufficienza renale
acuta o cronica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al
fabbricante.

IMPORTANTE:

Conservare a una temperatura non
inferiore a 4 °C.

Prodotto apirogeno.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der
Verwendung des Produkts sorgfaltig durch.

Saurelésungskonzentrat im Beutel fur die
Hémodialyse  zur  Verwendung  mit
Bicarbonatpulver.

INDIKATIONEN:

Zur Behandlung bei akutem oder
chronischem Nierenversagen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim
Hersteller.

WICHTIG:

Bei einer Temperatur von mindestens 4 °C
aufbewahren.

Pyrogenfreies Produkt.

Vo el s bagno s | | Souoo | Verdin| T
(litri) (Liter)
35 157.5 35 157.5
3.8 171.0 3.8 171.0
4.7 2115 4.7 2115
ISTRUZIONI: ANLEITUNG:

Da utilizzare in macchine per emodialisi
per bicarbonato di sodio in polvere alla
diluizione di 1/45.

Consultare il fabbricante della macchina
per emodialisi e seguire le relative
istruzioni di collegamento e scollega-
mento.

Rimuovere il tappo.

Collegare il tubo della sacca al raccordo
per l'acido presente sulla macchina
seguendo le istruzioni del fabbricante
della macchina per emodialisi.

Rompere il raccordo della sacca (“luer
lock”) inserito all'interno del tubo.

Diluire secondo la seguente proporzione:
vedere l'etichetta del prodotto; B
corrisponde al concentrato di bicarbona-
to e H20 corrisponde all'acqua
deionizzata conforme ai requisiti di
qualita locali applicabili.

AVVERTENZE:

Da utilizzare su prescrizione medica.
Accertarsi che la  composizione
corrisponda alla  prescrizione  del
medico.

Da utilizzare da parte di personale
qualificato.

Non utilizzare se la confezione &
danneggiata.

La soluzione concentrata deve essere
diluita appena prima dell'uso.

Qualsiasi  quantita  di soluzione
concentrata non utilizzata va scartata. In
caso contrario, non sono garantite né le
proprieta del prodotto né la composizio-
ne finale della miscela; pertanto, non &
possibile assicurare un trattamento
ottimale del paziente.

Non utilizzare dopo la data di scadenza
stampata sul prodotto.

Non conservare una volta aperto.

Zur Anwendung in Hdmodialysegeraten zur
Verdlinnung von Bicarbonatpulver im
Verhaltnis 1/45.

Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch
beim Hersteller des Hdmodialysegeréts und
beachten Sie die Anweisungen des
Geréteherstellers zum AnschlieBen und
Abnehmen des Beutels.

Deckel abnehmen.

Den Beutelschlauch mit dem Sé&ureans-
chluss am Geréat verbinden und dabei die
Anweisungen  des  Herstellers  des
Hamodialysegeréats beachten.

Den in den Schlauch eingefiihrten
Beutelanschluss (,Luer-Lock") aufbrechen.

Verdiinnungsverhaltnis: Siehe Produktetike-
tt. B steht fir das Bicarbonatkonzentrat und
H20 bezieht sich auf demineralisiertes
Wasser, das den ortlich geltenden
Qualitdtsanforderungen entsprechen muss.

WARNUNGEN:

Unter &rztlicher Anweisung zu verwenden.
Die Zusammensetzung muss mit der
Verordnung des Arztes Uibereinstimmen.
Darf nur von fachkundigem Personal
verwendet werden.
Bei  beschadigter
verwenden.

Die konzentrierte Losung muss unmittelbar
vor dem Gebrauch verdiinnt werden.

Nicht verwendete konzentrierte L&sung
muss entsorgt werden. Anderenfalls kénnen
weder die Produkteigenschaften
gewahrleistet werden, noch die Zusammen-
setzung der Mischung beim spéateren
Gebrauch. Eine optimale Behandlung kann
fur den Patienten somit nicht sichergestellt
werden.

Nach dem auf dem Produkt aufgedruckten
Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die gedffnete Packung nicht aufbewahren.

Verpackung  nicht

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze instructies zorgvuldig alvorens u
het product gaat gebruiken.

Geconcentreerde zuuroplossing in de zak
voor hemodialyse te gebruiken met
natriumbicarbonaat in poedervorm.

INDICATIES:

Voor de behandeling van acuut of
chronisch nierfalen.

Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.

BELANGRIJK:
Bewaren bij temperaturen boven 4°C.
Pyrogeenvrij product.

e | Verdun- di\;?)y'gbid
de zak (liter) | ning {iten)
3.5 157.5
3.8 171.0
47 2115
INSTRUCTIES:

Te gebruiken in hemodialysemachines
voor het verdunnen van natriumbicarbona-
at in poedervorm met een verdunningsfac-
tor 1/45.

Neem véor het gebruik contact op met de
fabrikant van de hemodialysemachine en
volg zijn instructies voor het aankoppelen
en loskoppelen.

Verwijder dop.

Sluit de slang van het zakje aan op de
zuurkoppeling van de machine volgens de
instructies van de machinefabrikant.

Breek de zakkoppeling ("luer lock"), die
zich in de slang bevindt.

Verdun volgens de volgende verhouding:
Zie productlabel, B is het bicarbonaat-con-
centraat en H20 is gedeioniseerd water dat
aan de geldende lokale kwaliteitseisen
voldoet.

WAARSCHUWINGEN:

Te gebruiken onder toezicht van een arts.
Controleer dat de  samenstelling
beantwoordt aan het voorschrift van de
arts.

Uitsluitend door bevoegd personeel te
gebruiken.

Niet gebruiken indien de verpakking
beschadigd is.

De geconcentreerde oplossing moet
onmiddellijk véo6r het gebruik worden
verdund.

Resten van de niet-gebruikte geconcen-
treerde  oplossing moeten  worden
weggegooid. Indien dit niet gebeurt
kunnen noch de eigenschappen van het
product, noch de definitieve mengselver-
houding worden gegarandeerd waardoor
een optimale behandeling van de patiént
niet kan worden verzekerd.

Niet gebruiken na de op het product
vermeld vervaldatum.

Niet geopend bewaren.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Ler atentamente estas instrugdes antes de
utilizar o produto.

Solugao &cida concentrada em saco de
hemodidlise  para  utilizacdo  com
bicarbonato de sédio em po.

INDICAGOES:

Para o tratamento de insuficiéncia renal
aguda ou cronica.

Para obter mais informacdes, contactar o
fabricante.

IMPORTANTE:

Manter a uma temperatura néo inferior a 4
°C.

Produto sem pirogénios.

Volume do | Diluigao barYr?cl)ucrir:eedcii;)lise
saco (litros) (litros)
35 157.5
38 171.0
47 211.5
INSTRUGOES:

Para utilizar em equipamento de hemodia-
lise para diluicdo de bicarbonato de sédio
em po 1/45.

Consultar o fabricante do equipamento de
hemodidlise antes de utilizar e seguir as
respetivas instrucdes para ligar e desligar.
Remover a tampa.

Ligar o tubo do saco ao conector de acido
na maquina de acordo com as instrugdes
do fabricante do equipamento de
hemodialise.

Partir o conector do saco ("luer lock"), no
interior do tubo.

Diluir na proporcédo: Consultar a etiqueta
do produto, sendo B o concentrado de
bicarbonato e H20 agua desionizada em
conformidade com os requisitos de
qualidade locais aplicaveis.

AVISOS:

Para utilizar mediante indicagdo médica.
Verificar se a composigéo corresponde a
indicacdo do médico.

Para utilizar por profissionais qualificados.
N&o utilizar se a embalagem estiver
danificada.

A solugdo concentrada tem de ser
imediatamente diluida antes da utilizagdo.
Qualquer quantidade de solugao
concentrada ndo utilizada tem de ser
eliminada. Caso contrério, ndo poderdao
garanti-se as propriedades do produto
nem a composicdo da mistura final, por
isso ndo é possivel assegurar o melhor
tratamento ao cliente.

N&o utilizar apés o prazo de validade
impresso no produto.

N&o guardar ap6s abrir.

VHCTPYKLIVIM 1O SKCTUTYATALIAN

Mepen VICrIOfb30BaHNEM npopyKTa
BHMMATENbHO O3HAaKOMbTECb C  HaCTOALWMMA
VIHCTPYKLIMAMN.

KOHLIEHTPMPOBaHHbIN  PacTBOp  KUCIOTBI B
nakeTe AnA reMoauanii3a A NCronb3oBaHus C
MOPOLLKOM 61Kap6OHaTa HaTpUs.

MOKA3AHUA.

Wcnonbayetca  anAa  neyeHus  OCTpol  wam
XPOHUYECKOI MOUYEUHOI HeJOCTAaTOUHOCTU.

3a pononHuTenbHol MHdopmaLmen obpatutecs
K MPO13BOAUTETTIO.

BAXKHO!
XpaHuTb Npu Temnepartype He Hike 4 °C.

(SV) BRUKSANVISNING

Las igenom bruksanvisningen noggrant
innan du anvander produkten.

Syral6sning, koncentrat i pase for hemodialys
att anvandas med natriumbikarbonat, pulver.

INDIKATIONER:

For behandling av akut eller kronisk njursvikt.
Kontakta tillverkaren ~ for  ytterligare
information.

VIKTIGT:

Forvaras vid en temperatur som inte
understiger 4 °C.
Pyrogenfri produkt.

AMVPOreHHbIA MPOAYKT. Pasvolym | Spadnin | Dialysvolym
06 P O6bem (liter) (liter)
'bem nakera| PasseseH ;
(urp) Me | ot V(Il?::gbl) 3.5 157.5

35 AN 157.5 3.8 AN 171.0

3.8 171.0 47 2115

4.7 2115

ANVISNINGAR:

VHCTPYKLIMW. Anvands i hemodialysapparater ~ for

[inA ncnonb3oBaHyisA B annaparax reMoAvan1sa
A pasBefleHNA Mopolka 6uKap6oHaTa
Hatpus 1/45.

lMepen 1Cronb3oBaHNEM MPOKOHCYNBTUPYIATECh
C Mpouv3BoAMTesieM anrnapara remMogvaniisa u
aepyiite ero VIHCTPYKLAM no
NOACOEAVIHEHMIO N OTCOEANHEHNIO.

Ynanuite Konnauok.

MopcoennHuTe TPYOKy MakeTa K KOHHEKTOPY
V1A Mofjaun KUCIOTbl Ha amnnapate COrslacHo
VIHCTPYKLVAM NPOM3BOAMTENA annapata Ans
reMoaniisa.

CromaiiTe  KOHHEKTOp  Maketa  (BMHTOBOE
coeauHeHvie J1io3pa), BCTaBNEeHHbIN B TPYOKY.
PassefuiTe B CrleflyiolemM COOTHOLLEHWM: CM.
STVKETKy —mpofykta, B —  KoHUeHTpaT
6ukap6oHata, H20 — pevoHu3MpoBaHHas
BO/Ja, OTBEUAIOLLAA COOTBETCTBYIOLLVIM MECTHBIM
TpeboBaHMAM K KauecTy.

NPELYMPEXXOEHUA.
ﬂ]’lﬂ 1CNOMb30BaHNA TOMbKO MO NpeAnucaHnto
Bpava.

Y6ep,v|Tecn>, yto COCTaB COOTBETCTBYET
Ha3Ha4eHWto Bpaya.

ﬂ]’lﬂ NCNonb3oBaHWUA TONbKO

KBaﬂI/I¢VIL|I/IpOBaHHbIMI/I cneumanncTamn.

He wucrionb3oBate B Ciyyae MoBpexpeHUs
YMaKoBKY.

KOHLIEHTPMPOBaHHbIN PacTBOP AO/KEH GbiTb
passefieH HEMnocpeaCcTBeHHO nepen
VCTOMb30BaHNEM.

Jlioboe  KONMYECTBO  HeMCrOsb3OBAaHHOTO
KOHLIEHTPVPOBAHHOMO PacTBOpa AOMKHO GbiTb
YTWIM3MPOBaHO. B NpoTvBHOM Ciyyae He MoryT
6bITb rapaHTVPOBaHbl HI CBOVCTBA MPOAYKTa,
HI1 COCTaB OKOHYATESTbHON CMECH, B CBA3M C YeM
He MOXeT ObiTb ObecrieyeHo Hamnyullee
JneyeHre nauneHTa.

He wcnonb3oBatb MOCie WCTEUEHUA Cpoka
FOAHOCTY, YKA3aHHOTO Ha YMaKoBKe.

He XpaHuTb nocre BCKpbITUA.

natriumbikarbonat, pulver, spadning 1/45.
Konsultera tillverkaren av hemodialysappara-
ten fore anvandning och folj deras
anvisningar for anslutning och bortkoppling.
Ta bort locket.

Anslut passlangen till syrabehallaren pa
maskinen i enlighet med anvisningarna fran
tillverkaren av hemodialysapparaten.

Bryt pasanslutningen (luer lock), som sitter pa
insidan av slangen.

Spéd enligt foljande: Se produktens etikett, B
ar bikarbonatkoncentrat och H0 &r
avjoniserat vatten som éverensstammer med
lokala kvalitetskrav.

VARNINGAR:
Anvénds pa lékares ordination.
Kontrollera att sammansattningen

oOverensstammer med lakarens ordination.
Anvénds av utbildad personal.

Far inte anvandas om forpackningen ar
skadad.

Den koncentrerade |6sningen maste spadas
omedelbart fore anvandning.

Koncentrerad 16sning som inte anvands
maste kastas. Varken produktens egenskaper
eller den slutliga blandningen kan garanteras.
Saledes kan bésta behandling for patienten
inte garanteras.

Far inte anvandas efter det utgangsdatum
som ar tryckt pa produkten.

Far inte forvaras efter 6ppnandet.



